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INTRODUCCIÓN


Desde el inicio del Plan Modular de la Carrera de Médico Cirujano se han puesto en marcha técnicas de laboratorio que varían en función de los cambios en el contenido de los programas de los módulos de Instrumentación y Laboratorio; sin embargo, algunas han permanecido debido a que son técnicas básicas en el campo del laboratorio y que apoyan al diagnóstico clínico. Ambos aspectos son parte fundamental para el desarrollo de los programas de los cuatro módulos. Por tal motivo, se tomó la decisión de elaborar un manual con el objetivo de conducir y apoyar a los alumnos en el proceso de aprendizaje para la ejecución de las técnicas planteadas en los diseños experimentales de los programas.


En este manual se incluyen tres partes: en la primera se presenta el concepto, utilidad, manejo, precauciones y limpieza de los aparatos utilizados en las técnicas de laboratorio que se realizan en los diseños experimentales del módulo y así evitar su deterioro por el uso inadecuado; en la segunda parte se plantea la recolección de las muestras clínicas, y en la tercera el procesamiento hematológico, microbiológico y parasitológico de las mismas.


En la actualidad, existen técnicas más fáciles de realizar por su procedimiento y más accesibles para el paciente, sin embargo, debido a que por el momento no es posible adquirir tanto el material como los aparatos y reactivos por su alto costo, sólo se plantean las que son factibles de realizar con los recursos disponibles.




I


MANEJO DE APARATOS E INSTRUMENTAL


1. Microscopio


El microscopio es un instrumento que se utiliza para observar especímenes u objetos que no son visibles a simple vista. Los microscopios pueden ser de luz, electrónicos o de efecto túnel, en caso de requerir fotones, electrones o el efecto cuántico de túnel para formar las imágenes. Actualmente, existe gran variedad de microscopios cuyo uso específico depende del tamaño del objeto a observar, del grado de detalle que se pretende, así como de la naturaleza, estado y preparación del espécimen (Cuadro 1.1).


El microscopio compuesto de campo luminoso o brillante es el más común en los laboratorios de microbiología y está formado básicamente por un soporte mecánico y una parte óptica (Figura 1.1 y Cuadro 1.2).


El poder de resolución o capacidad de distinguir dos objetos cercanos como entidades diferentes depende de la calidad de las lentes. Así, con el mismo aumento total los objetos pueden estar no resueltos (a), parcialmente resueltos (b) o resueltos (c).
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Figura 1.1 Poder de resolución de las lentes.





El aumento total (AT) que se puede alcanzar en un microscopio compuesto depende de la combinación del ocular y objetivo que se utilice según la relación: AT = Área del objetivo x Área del ocular. Tanto los aumentos totales como la resolución son muy importantes para el microbiólogo. Una combinación adecuada de ambos permite la mayor calidad de imágenes.


El microscopio compuesto de campo brillante o de luz visible es el que utilizarán los alumnos en este módulo. Como se aprecia en la figura 1.1 y en el cuadro 1.2, consta de tres tipos de lentes: ocular, los objetivos “seco débil”, “seco fuerte” e “inmersión”, y el condensador. Los dos primeros intervienen en la amplificación de la imagen, mientras que el condensador forma parte del sistema de iluminación. Cada objetivo tiene grabada una inscripción. Su significado se explica en el ejemplo siguiente:


40/0.65


160/0.17 +/– 0.01


Donde 40 significa el número de aumentos, la apertura numérica es de 0.65, mientras que 160 mm es la longitud desde el objetivo hasta el ocular y 0.17 +/– 0.01 son los mm de espesor que debe tener el cubreobjetos. En lugar de este último número puede tener la marca “ / – “, que significa que es insensible a fuertes diferencias de espesor del cubreobjetos o la marca “ / 0 “, que indica que no necesita el empleo de cubreobjetos (Figura 1.1). El aumento primario del objeto se produce por el objetivo. Esta imagen se transmite al ocular, donde se lleva a cabo el aumento final. La amplificación total es el producto del aumento de ambas lentes.




Cuadro 1.1 Microscopios útiles en las ciencias biológicas.
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Cuadro 1.2 Partes de un microscopio compuesto de campo brillante.








	
Parte




	
Función









	
Lámpara




	
Fuente de luz









	
Filtro




	
Selecciona la longitud de onda de la luz









	
Condensador de luz




	
Recoge la luz de la lámpara y la concentra en el objeto









	
Objetivos




	
Sistemas de lentes de aumento. Pueden ser “secos” o de “inmersión” en aceite









	
Ocular




	
Conjunto de lentes de aumento que colectan enfocan y envían la luz al ojo donde se forma la imagen virtual









	
Diafragma de campo




	
Regula la cantidad de luz que sale de la lámpara









	
Diafragma del condensador




	
Regula la luz del condensador y permite contrastar el objeto









	
Mecánica




	
 









	
Tornillos macrométrico y micrométrico




	
Acercan el objeto rápida o lentamente al sistema óptico, respectivamente









	
Platina




	
Sostiene la preparación o portaobjetos









	
Pie y brazo




	
Sostienen la parte óptica









	
Revólver




	
Sostiene y permite el cambio de los objetivos

















[image: Image]


Figura 1.2 Partes del microscopio compuesto de campo brillante.





Cuidados del microscopio


1. Transportar el microscopio en forma vertical, tomándolo del brazo con una mano, y de la base con la otra.


2. Colocar el microscopio cuidadosamente en la mesa. Es conveniente asegurarse de que en dicha mesa no existan aparatos que provoquen vibraciones (vórtex, agitadoras, centrífugas).


3. Limpiar el soporte mecánico del microscopio con una tela que no deje pelusa, y la parte exterior del sistema óptico con papel seda. Si las lentes se encuentran demasiado sucias pueden limpiarse con un hisopo de algodón impregnado con alcohol. JAMÁS LIMPIAR LAS LENTES CON SOLVENTES ORGÁNICOS.

OEBPS/images/p1.jpg





OEBPS/images/half-image.jpg
INSTRUMENTACION
Y LABORATORIO

Manual de procedimicntos bisicos





OEBPS/images/p4_2.jpg





OEBPS/images/p4_1.jpg





OEBPS/images/p12.jpg





OEBPS/images/cover.jpg
INSTRUMENTACION Y LABORATORIO





OEBPS/images/p13.jpg
o ge o | mmenta | dndice e | apicaciones en microbiologia
hrriiald 1500 100-200 | Muy usado con objetos tefiidos
g || 10020 | eso
| mm | o |mrdemamee
b | 0| s stz e
Fluorescencia 1500 100200 |2 et SuCS oo
Gl | 1500 | 100200 | s ivos
Confocal Gosy o amenones"
Electrénico | ¢ 100000 Lio  |Estructuras superficiales con una
barrido imagen tridimensional
T | 6000400000 | 1 | anlos
Efecto tanel | 1000000 <0.1-1 |Macromoléculasy stomos

100000000






OEBPS/images/p15.jpg
) Condensador
Torillo macrométrico—]

Tornillo micrométrico—

Diafragma del
condesador

Filtro
»@—Lampara
]

(a) Partes ptica, mecénica y eléctrica

—

espesor del
longitud del tubo—— 150 /017 — cugmblms
Del 100126 apertura numérica
numero de aumentos -

clave de color

10 Obistivs e inre:






OEBPS/images/title-image.jpg
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA|
CARRERA DE MEDICO CIRUIANO

INSTRUMENTACION
Y LABORATORIO

Manual de procedimicntos bisicos

MARIA ARACELI ALVAREZ GASCA
Q¥ con maestria en Modifcacion de Conducta,
FES latacala, UNAM.
Profesora Asociada “C" TC Definitva
del Médulo de Instrumentacion y Laboratorio,
carrera de Médico Cirujano.
FES IZTACALA, UNAM.

BERTHA ARGUERO LICEA
Q8P con maestria en Ciencias en ¢l Area de Microblologia
Profesora Titular "A” TC Definitiva,
carrera de Médico Cirjano.
FES IZTACALA, UNAM.

coLABORADORES
BIOL ANAF, CHAVEZ SANCHEZ
COLUCANO . PEREZ ALONSO

8161 PEDRO GONZALEZ SANCHEZ

RESPONSABLE DE LA EDICION
MCI0SE JAIME AVILA VALDIVIESO
FES ztacla, UNAM

2018






